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Prüfberichts-Nr.: R 22 11 120 -1 Kunden-Nummer: 34346

Prüfbericht

Auftragsbeschreibung Trinkwasseruntersuchung zur Beurteilung der Beschaffenheit des 
Trinkwassers nach der TrinkwV

Übersicht der untersuchten Proben:

Bemerkungen Versorgungsgebiet Sasbach-Endingen VG 08316017 - Die 
Untersuchung von Uran und Selen erfolgte durch Fremdvergabe an 
das Untersuchungsinstitut Heppeler, Lörrach, die Untersuchung von 
Bromat durch Fremdvergabe an das Untersuchungsinstitut GWA, 
Luisenthal.

Prüfbeginn 22.11.2022 Prüfende

20.12.2022

20.12.2022

Kopie Nur per E-Mail: wasserguete@bnnetze.de

bnNETZE GmbH
z. H. Herrn Betting (WAS-QS)
Tullastrasse 61
79108 Freiburg

Probe Probenart UntersuchungsprogrammEntnahmestelle

1 ON Sasbach, Volksbank 
Finanzverwaltung, Keller

Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung nach Anlage 3

Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung nach § 14

Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung auf Vinylchlorid*

Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung auf Uran*

Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung auf Trihalogenmethane (THM)

Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung auf TOC

Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung auf Selen*

Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung auf Enterokokken

Trinkwasser Trinkwasser - Untersuchung auf Bromat*

Trinkwasser Trinkwasser - Periodische Untersuchung nach Anlage 2, 
Teil 2

Trinkwasser Trinkwasser - Periodische Untersuchung nach Anlage 2, 
Teil 1

Trinkwasser Pflanzenschutzmittel gemäß SchALVO - Wirkstoffgruppe B
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IFU GmbH Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes 
Grißheimer Weg 7a, 79423 Heitersheim

Prüfberichts-Nr. R 22 11 120 -1 Kunden-Nummer: 34346

1

22.11.2022 22.11.2022

Entnahmestelle

Probenahmedatum Eingangsdatum

Messstellennummer Probenehmer Christelle Brendlé (IFU GmbH)316038-ON-0001

09:15

Probe ON Sasbach, Volksbank Finanzverwaltung, Keller

Probenahmemethode Zweck a) EN ISO 19458 (K19) / DIN ISO 5667-5 (A14)

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Periodische Untersuchung nach Anlage 2, Teil 2

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09< 0,0012 0,0050mg/lAntimon

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09< 0,001 0,010mg/lArsen

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-090,002 0,010mg/lBlei

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09< 0,0003 0,0030mg/lCadmium

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09< 0,1 2,0mg/lKupfer

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09< 0,002 0,020mg/lNickel

DIN EN 26777 (D10) 1993-04< 0,01 0,50mg/lNitrit

DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03< 0,0000025 0,000010mg/lBenzo-(a)-pyren

DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03< 0,00002 -mg/lBenzo-(b)-fluoranthen

DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03< 0,00002 -mg/lBenzo-(k)-fluoranthen

DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03< 0,00002 -mg/lBenzo-(g,h,i)-perylen

DIN EN ISO 17993 (F18) 2004-03< 0,00002 -mg/lIndeno-(1,2,3-cd)-pyren

berechnet0 0,00010mg/lSumme PAK nach TrinkwV

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Untersuchung nach Anlage 3

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-090,078 0,200mg/lEisen

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09< 0,005 0,050mg/lMangan

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09< 0,020 0,200mg/lAluminium

DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-0731,4 250mg/lChlorid

DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-0723,4 250mg/lSulfat

DIN 38406-E5 1983-100,01 0,50mg/lAmmonium

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-0915,1 200mg/lNatrium

DIN EN ISO 8467 (H5) 1995-05< 0,5 5,0mg/lOxidierbarkeit als O

DIN EN 27888 (C8) 1993-11489 2790µS/cmLeitfähigkeit (25°C, vor Ort)

DIN 38404 C4 2009-0713,9 -°CTemperatur (vor Ort)

DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-047,85 6,5 - 9,5-pH-Wert (vor Ort)

DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04< 0,05 0,51/mFärbung 436 nm

DIN EN ISO 7027-1 (C21) 2016-110,2 1,0NTUTrübung

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Periodische Untersuchung nach Anlage 2, Teil 1

Grenzwert nach 
TrinkwV
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IFU GmbH Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes 
Grißheimer Weg 7a, 79423 Heitersheim

Prüfberichts-Nr. R 22 11 120 -1 Kunden-Nummer: 34346

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Periodische Untersuchung nach Anlage 2, Teil 1

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09< 0,00050 0,050mg/lChrom

DIN EN ISO 12846 (E12) 2012-08< 0,0001 0,0010mg/lQuecksilber

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09< 0,1 1,0mg/lBor

DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07< 0,1 1,5mg/lFluorid

DIN 38407 F43 2014-10< 0,0002 0,0010mg/lBenzol

DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-075,0 50mg/lNitrat

DIN 38405-D13 2011-04< 0,005 0,050mg/lCyanid

DIN 38407 F43 2014-10< 0,0002 0,0030mg/l1,2-Dichlorethan

DIN 38407 F43 2014-10< 0,0002 -mg/lTrichlorethen

DIN 38407 F43 2014-10< 0,0002 -mg/lTetrachlorethen

berechnet0 0,010mg/lSumme Tri- und Tetrachlorethen

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Untersuchung nach § 14

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN 38409 H7 2005-123,44 -mmol/lSäurekapazität bis pH 4,3

DIN 38409 H7 2005-120,10 -mmol/lBasekapazität bis pH 8,2

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-092,3 -mg/lKalium

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-099,4 -mg/lMagnesium

DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-0971,8 -mg/lCalcium

berechnet12,2 -°dHGesamthärte

berechnet9,6 -°dHKarbonathärte

DIN 38404-C10 2012-127,49 --pH-Wert (CaCO3, berechnet)

DIN 38404-C10 2012-1214,0 -mg/lCalcitabscheidekapazität

DIN 38404-C10 2012-12< 0,1 5mg/lCalcitlösekapazität

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Untersuchung auf Trihalogenmethane (THM)

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN 38407-F30 2007-120,0008 -mg/lTrichlormethan THM

DIN 38407-F30 2007-12< 0,00002 -mg/lBromdichlormethan THM

DIN 38407-F30 2007-12< 0,00002 -mg/lDibromchlormethan THM

DIN 38407-F30 2007-12< 0,00002 -mg/lTribrommethan THM

berechnet0,0008 0,050mg/lSumme THM als Chloroform

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Untersuchung auf Uran*

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN EN ISO 17294 (E29) 2005-020,0008 0,010mg/lUran
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IFU GmbH Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes 
Grißheimer Weg 7a, 79423 Heitersheim

Prüfberichts-Nr. R 22 11 120 -1 Kunden-Nummer: 34346

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Untersuchung auf Uran*

Grenzwert nach 
TrinkwV

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Untersuchung auf TOC

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN EN 1484 (H3) 2019-040,61 -mg/lTOC

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Pflanzenschutzmittel gemäß SchALVO - Wirkstoffgruppe B

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lAtrazin

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lDesethylatrazin

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lDesethylterbuthylazin

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lDesisopropylatrazin

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lSimazin

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lTerbuthylazin

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lBromacil

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lPropazin

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lHexazinon

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lMetolachlor

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lMetazachlor

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lMetalaxyl

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/l2,6-Dichlorbenzamid

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lBentazon

DIN EN ISO 11369 (F12) 1997-11< 0,00002 0,0001mg/lChlortoluron

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Untersuchung auf Enterokokken

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-110 0KBE/100mlEnterokokken

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Untersuchung auf Bromat*

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN EN ISO 11206 (D48) 2013-05/ EN ISO 
15061 (D34) 2001-12

< 0,003 0,010mg/lBromat

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Untersuchung auf Selen*

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN EN ISO 17294 (E29) 2005-02< 0,001 0,010mg/lSelen
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IFU GmbH Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes 
Grißheimer Weg 7a, 79423 Heitersheim

Prüfberichts-Nr. R 22 11 120 -1 Kunden-Nummer: 34346

Parameter Messwert Einheit Vorschrift

Trinkwasser - Untersuchung auf Vinylchlorid*

Grenzwert nach 
TrinkwV

DIN 38407 F43 2014-10< 0,0002 0,00050mg/lVinylchlorid

Beurteilung Die Probe (Härtebereich: mittel) ist calcitabscheidend und nicht zu beanstanden.

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen weitergeholfen zu haben und stehen Ihnen für weitere Fragen und Problematiken                                      
jederzeit gerne zur Verfügung.

IFU GmbH Gewerbliches Institut für Fragen des Umweltschutzes 

Dr. Alexander Scholz

Geschäftsführer

Ihr Ansprechpartner: Herr  Kopf, QS-Leiter Trinkwasser / 07634 5103-22
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